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Agitadors, homogeneïtzadors i sonicadors 

 

— Utilitzeu i obriu el material en cabines de bioseguretat. 

— Utilitzeu equips especialment dissenyats per evitar fuites causades per la 

fricció del rotor amb la part inferior de la cassoleta.  

— Utilitzeu flascons de cultiu resistents amb tap de rosca, orificis de sortida 

amb filtres, si són necessaris, i un bon sistema de subjecció. 

— Espereu com a mínim 10 minuts perquè es dipositi el núvol d’aerosol, 

abans d’obrir la cassoleta del mesclador. 

 


